SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 3

FUNZIONI DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE
U.0.C. SISTEMI INFORMATICI, TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE ED OPERATION MANAGEMENT

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per l'individuazione di operatori economici qualificati ai sensi dell’art.77 del D.lgs. 36/2023, da invitare a
procedura negoziata espletata tramite Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA), per l'acquisto delle
postazioni di refertazione per le esigenze della UOC Cardiologia della Asl Roma 3

LOTTO 1 — Postazioni di refertazione UOC Cardiologia — Sale di Cardiologia Interventistica.

STAZIONE APPALTANTE: ASL Roma 3 con sede in Roma Via Casal Bernocchi, 73 - C.F. - P.IVA 04733491007
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: informatica@pec.aslroma3.it

PROFILO DEL COMMITTENTE: www.aslroma3.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott. Matteo Montesi

1. Premessa

Tenuto conto della necessita di individuare operatori qualificati ai sensi dell’art. 65, 67 e 68 del D.Igs. 36/2023
da invitare alla procedura di cui all’oggetto, la Asl Roma 3 pubblica il presente avviso a manifestare il proprio
interesse da parte di operatori singoli e/o plurisoggettivi, in possesso dei requisiti di carattere generale, di
idoneita professionale e di capacita tecnico-professionale strettamente rispondenti e coerenti con il grado di
complessita ed il livello tecnologico della fornitura.

2. Carattere non impegnativo della presente Indagine di mercato
Il presente avviso ha lo scopo di acquisire un quadro esaustivo del mercato di riferimento, nel rispetto dei
principi di pubblicita, di trasparenza e di favor partecipationis previsti dal D.lgs. 36/2023.

L'indagine stessa e l'individuazione di un elenco di operatori qualificati per lo scopo di cui sopra, NON
COSTITUISCONO OBBLIGAZIONE NE IMPEGNO da parte della ASL Roma 3 nei confronti degli operatori
partecipanti e non riconosce alcun diritto degli stessi a essere invitati alla procedura di gara.

La presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la ASL Roma 3 che pertanto si riserva la
facolta, dopo aver acquisito le domande ed eventualmente anche dopo aver selezionato i soggetti da invitare,
di non procedere agli inviti senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La presentazione della candidatura non attribuisce al partecipante e/o operatore economico ammesso alcun
diritto di partecipare d’ufficio alla procedura in oggetto e/o ad altre differenti procedure di affidamento
eventualmente indette dalla ASL Roma 3.

Con il presente avviso non é pertanto posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara
d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste in questa fase graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito. La ASL Roma 3 si riserva di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio. Per avviare la gia citata procedura negoziata, si procedera
successivamente con l'invito a partecipare ai soggetti ritenuti idonei che hanno manifestato interesse
rispondendo al presente avviso.
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3. Elementi essenziali della fornitura
Gli elementi essenziali della fornitura per la quale occorre individuare gli operatori economici, sono i seguenti:

3.1 Oggetto
L'affidamento prevede I'acquisizione di n.5 postazioni di refertazione complete di monitor medicale per le
esigenze della UOC Cardiologia—Sale di Cardiologia Interventistica.
| beni in fornitura dovranno:
- essere nuovi di fabbrica;
- avere la garanzia offerta direttamente dalla casa produttrice;
- non sono ammessi Personal Computer assemblati.
Di seguito la configurazione e le caratteristiche tecniche minime di ciascuna postazione:
1. Postazione Tower
Processore: Intel i7 20c/20t
Memoria RAM: 32GB Ram DDR5
Sistema operativo: Windows 11 pro o superiore
Storage interno: HD SSD 1TB
Unita ottica: Unita DVD-RW
Interfaccia di rete: Scheda rete Ethernet 10/100/1000
Audio: Realtek HD ALC221 o equivalente
Tastiera: Tastiera multimediale - Italiano (QWERTY)
Dispositivo di puntamento: Mouse ottico
Slot di espansione: almeno 1 PCle Gen5 x16 full-height libero per la scheda grafica fornita con i
monitor diagnostici, piu almeno 2 slot PCle x4 full-height aggiuntivi
Alimentazione: Alimentazione interna pari a 360 W
Garanzia: 5 anni di assistenza hardware in loco entro il giorno lavorativo successivo

2. Monitor per imaging biomedico
Dimensioni schermo attivo (diagonale): = 21,3
Risoluzione: 3 Megapixel
Imaging: Colori
Pixel Pitch (mm): £0,22 mm
Sensore calibrazione: Integrato
Sensore Luce Ambiente: Integrato
Alimentatore: Presente
Calibrazione scala del grigio: Presente
Autocontrollo della luminosita: Presente
Luminanza massima: = 900 cd/m?
Luminanza calibrata: = 500 cd/m?
Rapporto di contrasto: > 1400:1
Tempo di risposta: < 25ms
Profondita di colore: almeno 10 bit
Segnali ingresso video: Display Port
Porte USB standard: 21 upstream, 21 downstream
Sistema segnalazione e visualizzazione tempi di accensione e attivazione back light: Presente
Certificazioni: Certificati secondo il Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.),
e conformi alle norme di prodotto applicabili
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Scheda video medicale:
N. 3 uscite (DisplayPort / Mini-Displayport);
compatibile per sistemi operativi Windows 10 o superiori a 64 bit;
Profondita di pixel: 32 bit
Memoria scheda video dedicata: > 2 GB
Software dedicato ai controlli di qualita, manutenzione ed assistenza
Garanzia full risk: 60 mesi o almeno 20000 ore di funzionamento

3. Monitor editoriale
Pannello IPS con retroilluminazione LED
Dimensioni schermo attivo (diagonale): 24
Pixel Pitch (mm): 0,27 mm
Risoluzione nativa non inferiore a 1920 x 1080 (Full HD), formato 16:9
Luminosita non inferiore a 250 cd/m?
Contrasto statico non inferiore a 1300:1
Angoli di visione non inferiori a 178° in orizzontale e in verticale
Tempo di risposta non superiore a 6 ms in modalita normale
Frequenza di aggiornamento non inferiore a 60 Hz
Gamut colore non inferiore al 99% sRGB, 16,7 milioni di colori
Superficie dello schermo antiriflesso
Ingressi video: almeno 1 DisplayPort e 1 HDMI
Stand con regolazione in altezza (escursione non inferiore a 150 mm), inclinazione, rotazione
orizzontale e pivot
Predisposizione per attacco VESA 100 x 100 mm
Altoparlanti integrati
Alimentatore integrato, 100—240 V AC, 50/60 Hz
Marcatura CE e conformita RoHS
Certificazioni ENERGY STAR e TCO Certified
Garanzia: 60 mesi

La base d’asta & pari a 45.000 €; il valore indicato & stimato ed € determinato ai soli fini dell'indagine di mercato.

3.2 Subappalto
L'istituto del subappalto & regolamentato dal D.lgs. 36/2023 e dal DM MIT 248/2016 e dal disciplinare di gara.

4. Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverra mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.108 c.3 del D.lgs. 36/2023 (minor
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato).

5. Finanziamento dell’appalto
Le opere saranno finanziate con fondi dell’Azienda ASL Roma 3.

6. Requisiti di carattere generale
a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.94 e ss. del D.Igs. 36/2023;
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b) Insussistenza delle condizioni di incompatibilita previste dall’art. 53 c. 14 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
nonché dall’art 15, c.1, lett. c) del D.Igs. 33/2013 in materia di passaggio di funzionari statali ad enti privati
(pantouflage).

7. Requisiti di idoneita professionale

Ai sensi di quanto previsto ex art. 100 del D.lgs. 36/2023, & richiesta I'Iscrizione al Registro della Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, idonea ad attestare lo svolgimento delle attivita nello specifico
settore.

8. Requisiti minimi di capacita tecnica
A pena d’esclusione, le ditte concorrenti dovranno dimostrare il possesso di adeguato requisito di seguito
indicato:
* L’avvenuto affidamento negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di
uno o piu forniture analoghe presso strutture pubbliche o private sanitarie.

9. Modalita di partecipazione al presente avviso

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata possono inviare la
propria candidatura che dovra contenere obbligatoriamente le informazioni riportate nel presente avviso
mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’allegato A - “Manifestazione di Interesse e Dichiarazione
Sostitutiva”, che si allega.

Si evidenzia che per poter essere invitati alla successiva procedura negoziata, gli operatori devono essere
iscritti alla Piattaforma telematica MePA nella categoria merceologica “Apparecchiature elettromedicali-
Mepa”.

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata
informatica@pec.aslroma3.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 10/11/2026. Il suddetto termine & da
intendersi perentorio e fara fede la data e I'orario di arrivo della PEC.

L'invio della manifestazione di interesse & a totale rischio del mittente escludendo, pertanto, qualsiasi
responsabilita a carico della Stazione Appaltante, qualora la documentazione arrivasse oltre il termine
suddetto.

Non sono ammesse manifestazioni sostitutive successive al termine di scadenza. E fatto divieto, a pena di
esclusione, all’'operatore economico di presentare manifestazione di interesse in piu di un raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ovvero sussiste il divieto di partecipare in forma individuale qualora
I’operatore partecipi sotto forma di associazione temporanea di imprese o consorzio.

10. Verifiche circa il possesso dei requisiti autodichiarati

La ASL Roma 3 si riserva in qualunque momento di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici
che hanno manifestato interesse a partecipare, al fine di accertare il possesso dei requisiti autodichiarati.
L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sara escluso dagli operatori
ammessi a partecipare alle future procedure di gara.

11. Fase successiva alla ricezione delle candidature al presente avviso
Nella successiva fase, ’Amministrazione provvedera a invitare gli operatori economici che hanno presentato
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi; la procedura
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verra istituita senza limitazione al numero di inviti. La ASL Roma 3 invitera gli operatori alla successiva
procedura di gara, tramite Piattaforma telematica AcquistinretePA. A seguito della conclusione della presente
manifestazione si procedera alla pubblicazione, sul sito aziendale www.aslroma3.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” “Bandi di Gara e Contratti” del numero degli operatori che hanno manifestato
interesse, senza indicazione delle generalita degli operatori economici stessi.

Le modalita e i termini di presentazione delle offerte saranno definite nella lettera di invito/disciplinare di gara.

12. Obbligo di comunicazione e scambio informazioni

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
inerenti il presente procedimento, saranno eseguiti utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata informatica@pec.aslroma3.it in ossequio a quanto disposto altresi dal Codice di
Amministrazione digitale D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente avviso & pubblicato sul profilo committente
della ASL Roma 3, al seguente indirizzo: sul sito aziendale www.aslroma3.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” “Bandi di Gara e Contratti”

13. Trattamento dei dati

In conformita all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii di cui al D.Igs 101/2018 in attuazione al GPDR
Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle
informazioni che verranno comunicate sara effettuato solamente per le finalita strettamente connesse alla
gestione dell’elenco operatori economici. | dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la
massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole
di sicurezza previste dalla Legge. Ai sensi di quanti previsto dall’art. 4 par. 1 n°7 del GPDR, il titolare del
trattamento dei dati & la ASL Roma 3.

Il RUP
Dott. Matteo Montesi
MATTEO
MONTESI
26.10.2026
13:56:55
GMT+01:00
Allegati: Allegato A - Manifestazione di interesse e Dichiarazione sostitutiva
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